
上海市市场监督管理局文件

沪市监计量〔2021〕59号

上海市市场监督管理局关于贯彻落实
《实施强制管理的计量器具目录》的指导意见
各区市场监管局，临港新片区市场监管局，各法定和授权计量检定机构，市局执法总队，市局行政服务中心、信息应用研究中心：
为进一步深化计量器具生产、使用环节制度改革，减轻企业负担，释放市场活力和社会创造力，根据《中华人民共和国计量法》等法律法规和2020年10月26日市场监管总局调整发布的《实施强制管理的计量器具目录》（以下简称《目录》）公告，结合上海市强制检定和型式批准工作实际，制定本指导意见。
一、总体要求
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，全面深化改革，以改革创新为根本动力，坚持问题导向和需求导向，提高改革惠企政策的精准性，不断优化营商环境。
（二）主要目标
结合《目录》的调整发布，持续深化“放管服”改革，试点审批事项告知承诺制。围绕计量器具生产、使用等环节，完善“互联网＋”监管模式，创新包容审慎监管，落实企业主体责任。科学规划和布局全市社会公用计量标准能力建设，优化计量器具公共服务平台功能，有效提升计量服务本市经济发展的能力和水平。
二、重点任务
（一）积极落实公告要求
各法定、授权计量检定机构及型式评价机构要明确目录认定范围，落实强制检定和型式评价职责，严格调整后的《目录》相关项目按市场监管总局办公厅发布的《实施强制管理的计量器具目录适用国家计量技术规范》（市监计量〔2020〕6号）执行（见附件）。
（二）深化行政审批改革
在中国（上海）自由贸易试验区和临港新片区、松江区内，试点对部分产品计量器具型式批准实施告知承诺审批，压缩企业办理时间。对“承担国家法定计量检定机构任务授权”行政许可实施“证照分离”改革，优化审批服务。试点开展计量审批事项环节缩减，提高审批效率。实现计量器具型式批准“跨省通办”，提升服务效能。
（三）提升机构能力建设
各法定和授权计量检定机构要按照《关于进一步加强上海市社会公用计量标准建设的指导意见》（沪市监计量〔2020〕143号）要求，围绕《目录》中新增计量器具及计量技术规范更新情况开展社会公用计量标准建设，达到相应的覆盖率，为目录的实施提供技术保障；要持续关注目录内器具计量技术规范的修订情况，确保能力建设的及时性和技术支撑的连续性；要发挥计量技术优势，为法制计量提供有效技术支撑；要加大计量服务力度，切实帮助企业解决问题，为企业主体提供技术帮扶。
市市场监管局将坚持需求导向，鼓励社会机构参与计量器具型式评价和强制检定。鼓励各计量技术机构，根据企业校准需求，不断加强校准能力建设，有效提升计量服务本市经济发展的能力和水平。
（四）推动强检平台全面应用
充分运用信息化手段，提高强制检定的服务保障能力。进一步优化上海市计量器具强制检定公共服务平台功能，实现全市应用推广。加强信息互联互通，推进智慧监管建设。推动平台数据与监管系统对接，提升监管效能。开展强制检定数据应用研究，指导计量技术机构能力建设。
（五）推进“互联网＋”监管
推进“互联网＋”监管模式，对目录内计量器具采用“双随机、一公开”抽查、专项检查等方式，强化法制计量监管，提高计量器具产品质量。落实区市场监管部门的监管职责，结合《计量器具新产品管理办法》的修订，创新监管方式，防范计量风险，提高监管效能。对目录外计量器具，鼓励使用单位采用校准等方式进行管理，保证计量器具量值准确。
三、保障措施
（一）加强组织领导
各级市场监督管理部门应严格执行公告要求，发挥市场监管综合执法优势，指导各法定、授权计量检定机构及型式评价机构加强能力建设，制定相应工作计划，明确目标和任务，落实工作责任，认真抓好组织实施工作。
（二）加强经费保障
各区市场监管局要加强与财政部门沟通协调，按照强制检定经费属地保障原则，对辖区内强制检定所需经费纳入同级财政预算予以保障。要积极争取财政经费支持，落实目录新增项目的能力建设，确保依法履职。
（三）加强监督检查
各区市场监管局要督促本辖区内计量器具制造企业和使用单位落实主体责任，全面梳理辖区内制造企业取证情况，加强事中事后监管，对监管中发现的违法违规问题，加大查处力度和曝光力度。
（四）加强宣传指导

各级市场监管部门、计量技术机构要加强《目录》和强检平台应用的培训宣贯，以多种形式开展服务指导，督促计量器具制造企业和使用单位及时了解《目录》变化情况，落实公告要求。
附件：实施强制管理的计量器具目录适用国家计量技术规范
上海市市场监督管理局
2021年1月27日
（联系人：徐卓君，联系电话：64220000转2489分机。）
（此件公开发布）

附件

实施强制管理的计量器具目录适用国家计量技术规范

	实施强制管理的计量器具目录
	适用型式评价大纲
	适用计量检定规程

	一级
序号
	二级
序号
	一级
目录
	二级目录
	监管方式
	强检方式
	强检范围及说明
	
	

	1
	（1）
	体温计
	体温计
	型式批准
强制检定
	玻璃体温计只做型式批准和首次强制检定，失准报废；其他体温计周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体温度的测量
	1．红外耳温计型式评价大纲
（JJF 1576—2016）
2．间歇测量医用电子体温计型式评价大纲
（JJF 1778—2019）
3．玻璃体温计型式评价大纲
（JJF 1783—2019）
	1．玻璃体温计检定规程
（JJG 111—2019）
2．医用电子体温计检定规程
（JJG 1162—2019）
3．红外耳温计检定规程
（JJG 1164—2019）

	2
	（2）
	非自动衡器
	非自动衡器
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：商品、包裹、行李、粮食等的称重
	1．非自动秤（非自行指示秤）型式评价大纲（JJF 1336—2012）
2．非自动秤（模拟指示秤）型式评价大纲（JJF 1355—2012）
3．非自动衡器通用技术要求（JJF 1834—2020）
	1．电子天平检定规程
（JJG 1036—2008）
2．数字指示秤检定规程
（JJG 539—2016）
3．非自行指示秤检定规程
（JJG 14—2016）
4．模拟指示秤检定规程
（JJG 13—2016）

	3
	（3）
	自动衡器
	动态汽车衡（车辆总重计量）
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于安全防护：车辆超限超载的称重
用于贸易结算：商品的称重
	动态公路车辆自动衡器检定规程　附录：型式评价部分
（JJG 907—2006）
	动态公路车辆自动衡器检定规程（JJG 907—2006）

	4
	（4）
	轨道衡
	轨道衡
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：商品的称重
	1．自动轨道衡（动态称量轨道衡）型式评价大纲
（JJF 1359—2012）
2．数字指示轨道衡型式评价大纲（JJF 1333—2012）
	1．数字指示轨道衡检定规程
（JJG 781—2019）
2．自动轨道衡检定规程
（JJG 234—2012）

	5
	（5）
	计量罐
	铁路计量罐（车）
	强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：液体容积的测量
	
	1．铁路罐车容积检定规程（JJG 140—2018）
2．液化气体铁路罐车容积检定规程（JJG 184—2012）

	
	（6）
	
	船舶液货计量舱（供油船舶计量舱、船舶污油舱、污水舱、运输船舶计量舱5000载重吨以下）
	强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：原油、成品油及其他液体或固体容积的测量
	
	船舶液货计量舱容量检定规程（JJG 702—2005）

	
	（7）
	
	立式金属罐
	强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：液体　容积的测量
	
	立式金属罐容量检定规程（JJG 168—2018）

	6
	（8）
	称重传感器
	称重传感器
	型式批准
	
	
	称重传感器检定规程附录：型式评价部分（JJG 669—2003）
	

	7
	（9）
	称重显示器
	称重显示器
	型式批准
	
	
	数字数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲
（JJF 1624—2017）
	

	8
	（10）
	加油机
	燃油加油机
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：成品油流量的测量
	燃油加油机型式评价大纲
（JJF 1521—2015）
	燃油加油机检定规程
（JJG 443—2015）

	9
	（11）
	加气机
	液化石油气加气机
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：石油气流量的测量
	液化石油气加气机型式评价大纲（JJF 1500—2014）
	液化石油气加气机检定规程
（JJG 997—2015）

	
	（12）
	
	压缩天然气加气机
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：天然气流量的测量
	压缩天然气加气机型式评价大纲（JJF 1369—2012）
	压缩天然气加气机检定规程（JJG 996—2012）

	
	（13）
	
	液化天然气加气机
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：天然气流量的测量
	液化天然气加气机型式评价大纲（JJF 1524—2015）
	液化天然气加气机检定规程（JJG 1114—2015）

	10
	（14）
	水表
	水表DN15～DN50
	型式批准
强制检定
	工业用：周期检定
生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换
	用于贸易结算：用水量的测量
	1．饮用冷水水表型式评价大纲（JJF 1777—2019）
2．热水水表型式评价大纲（JJF 1522—2015）
	1．饮用冷水水表检定规程（JJG 162—2019）
2．热水水表检定规程
（JJG 686—2015）

	11
	（15）
	燃气表
	燃气表G1.6～G16
	型式批准
强制检定
	工业用：周期检定
生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换
	用于贸易结算：煤气（天然气）用量的测量
	膜式燃气表型式评价大纲（JJF 1354—2012）
	膜式燃气表检定规程
（JJG 577—2012）

	12
	（16）
	热能表
	热能表DN15～DN50
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：用热量的测量
	热量表检定规程　附录：型式评价部分（JJG 225—2001）
	热能表检定规程
（JJG 225—2001）

	13
	（17）
	流量计
	流量计（口径范围DN300及以下）
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：液体、气体、蒸汽流量的测量
	1．气体容积式流量计检定规程（含型评大纲）
（JJG 633—2005）
2．涡街流量计检定规程（含型评大纲）（JJG 1029—2007）
3．超声流量计检定规程（含型评大纲）（JJG 1030—2007）
4．涡轮流量计检定规程（含型评大纲）（JJG 1037—2008）
5．差压式流量计型式评价大纲（JJF 1590—2016）
6．科里奥利质量流量计型式评价大纲（JJF 1591—2016）
7．热式气体质量流量计型式评价大纲（JJF 1623—2017）
8．旋进漩涡流量计统一型评大纲（JJF 1554—2015）
9．电磁流量计检定规程（含型评大纲）（JJG 1033—2007）
10．液体容积式流量计检定规程（含型评大纲）
（JJG 667—2010）
	1．气体容积式流量计检定规程（JJG 633—2005））
2．差压式流量计检定规程（JJG 640—2016）
3．涡街流量计检定规程
（JJG 1029—2007）
4．超声流量计检定规程
（JJG 1030—2007）
5．电磁流量计检定规程
（JJG 1033—2007）
6．涡轮流量计检定规程
（JJG 1037—2008）
7．科里奥利质量流量计检定规程（JJG 1038—2008）
8．旋进旋涡流量计检定规程（JJG 1121—2015）
9．液体容积式流量计检定规程（JJG 667—2010）
10．热式气体质量流量计检定规程（JJG 1132—2017）

	14
	（18）
	血压计（表）
	无创自动测量血压计
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量
	无创自动测量血压计检定规程（含型评大纲）
（JJG 692—2010）
	无创自动测量血压计检定规程（JJG 692—2010）

	
	（19）
	
	无创非自动测量血压计
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量
	血压计和血压表型式评价大纲（JJF 1420—2013）
	血压计和血压表检定规程（JJG 270—2008）

	15
	（20）
	眼压计
	眼压计
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体眼压的测量
	1．压陷式眼压计型式评价大纲（JJF 1417—2013）
2．非接触式眼压计型式评价大纲（JJF 1780—2019）
3．接触式压平眼压计型式评价大纲（JJF 1781—2019）
	1．压陷式眼压计检定规程（JJG 574—2004）
2．接触式压平眼压计检定规程（JJG 1141—2017）
3．非接触式眼压计检定规程（JJG 1143—2017）

	16
	（21）
	压力仪表
	指示类压力表、显示类压力表
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于安全防护：1．电站锅炉主气包和给水压力的测量；2．固定式空压机风仓及总管压力的测量；3．发电机、气轮机油压及机车压力的测量；4．带报警装置压力的测量；5．密封增压容器压力的测量；6．有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
	1．弹性元件式精密压力表和真空表型式评价大纲
（JJF 1414—2013）
2．弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲（JJF 1415—2013）
3．数字式压力计型式评价大纲（JJF 1416—2013）
4．压力控制器型式评价大纲（JJF 1418—2013）
5．记录式压力表、压力真空表及真空表型式评价大纲（JJF 1511—2015）
6．压力式六氟化硫气体密度控制器型式评价大纲
（JJF 1782—2019）
	1．弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程（JJG 52—2013）
2．弹性元件式精密压力表和真空表检定规程
（JJG 49—2013）
3．压力式六氟化硫气体密度控制器检定规程
（JJG 1073—2011）
4．数字式压力计检定规程（JJG 875—2019）
5．压力控制器检定规程
（JJG 544—2011）
6．记录式压力表、压力真空表及真空表检定规程
（JJG 926—2015）

	17
	（22）
	机动车测速仪
	机动车测速仪
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于安全防护：机动车行驶速度的监测
	1．机动车激光测速仪型式评价大纲（JJF 1775—2019）
2．机动车地感线圈测速系统型式评价大纲
（JJF 1776—2019）
3．定角式雷达测速仪型式评价大纲（JJF 1335—2012）
	1．固定式机动车雷达测速仪检定规程（JJG 527—2015）
2．移动式机动车雷达测速仪检定规程（JJG 528—2015）
3．机动车地感线圈测速系统检定规程（JJG 1122—2015）
4．机动车激光测速仪检定规程（JJG 1074—2012）

	18
	（23）
	出租汽车计价器
	出租汽车计价器
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：出租汽车计时计里程的测量
	出租汽车计价器型式评价大纲（JJF 1604—2016）
	出租汽车计价器检定规程（JJG 517—2016）

	19
	（24）
	电能表
	电能表
	型式批准
强制检定
	工业用：周期检定
生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换或根据表计状态延期
	用于贸易结算：用电量的测量
	1．安装式交流电能表型式评价大纲-有功电能表
（JJF 1245.1—2019）
2．安装式交流电能表型式评价大纲-软件要求
（JJF 1245.2—2019）
3．安装式交流电能表型式评价大纲-无功电能表
（JJF 1245.3—2019）
4．安装式交流电能表型式评价大纲-特殊要求和安全要求
（JJF 1245.4—2019）
5．安装式交流电能表型式评价大纲-功能要求
（JJF 1245.5—2019）
6．电子式直流电能表型式评价大纲（JJF 1779—2019）
	1．电子式交流电能表检定规程（JJG 596—2012）
2．机电式交流电能表检定规程（JJG 307—2006）
3．预付费交流电能表检定规程（JJG 1099—2014）
4．最大需量电能表检定规程
（JJG 569—2014）
5．多费率交流电能表检定规程（JJG 691—2014）
6．电子式直流电能表检定规程（JJG 842—2017）
7．工作用静止式谐波有功电能表检定规程
（JJG 1106—2015）

	20
	（25）
	声级计
	声级计
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于环境监测：噪声的测量
	声级计型式评价大纲
（JJF 1681—2017）
	声级计检定规程
（JJG 188—2017）

	21
	（26）
	听力计
	纯音听力计
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体听力的测量
	纯音听力计型式评价大纲（JJF 1592—2016）
	测听设备　纯音听力计检定规程（JJG 388—2012）

	
	（27）
	
	阻抗听力计
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体听力的测量
	阻抗听力计（耳声阻抗导纳测量仪器）型式评价大纲
（JJF 1771—2019）
	测听设备　耳声阻抗导纳测量仪器检定规程
（JJG 991—2017）

	22
	（28）
	焦度计
	焦度计
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对眼镜镜片焦度的测量
	焦度计型式评价大纲
（JJF 1292—2011）
	焦度计检定规程
（JJG 580—2005）

	23
	（29）
	验光仪器
	验光仪、综合验光仪
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所验光使用
	1．验光仪型式评价大纲
（JJF 1291—2019）
2．综合验光仪型式评价大纲
（JJF 1773—2019）
	1．综合验光仪（含视力表）检定规程（JJG1097—2014）
2．验光仪检定规程
（JJG 892—2011）

	
	（30）
	
	验光镜片箱
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所验光使用
	验光镜片箱型式评价大纲（JJF 1772—2019）
	验光镜片箱检定规程
（JJG 579—2010）

	
	（31）
	
	角膜曲率计
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所测量角膜曲率使用
	角膜曲率计型式评价大纲（JJF 1774—2019）
	角膜曲率计检定规程
（JJG 1011—2018）

	24
	（32）
	糖量计
	糖量计
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：制糖原料含糖量的测量
	旋光仪及旋光糖量计型式评价大纲（JJF 1573—2016）
	旋光仪及旋光糖量计检定规程（JJG 536—2015）

	25
	（33）
	烟尘粉尘测量仪
	烟尘采样器
	型式批准
	
	
	烟尘采样器型式评价大纲（JJF 1332—2011）
	

	
	（34）
	
	粉尘采样器
	型式批准
	
	
	粉尘采样器型式评价大纲（JJF 1162—2006）
	

	
	（35）
	
	粉尘浓度测量仪
	型式批准
	
	
	粉尘浓度测量仪型式评价大纲（JJF 1716—2018）
	

	26
	（36）
	颗粒物采样器
	颗粒物采样器
	型式批准
	
	
	总悬浮颗粒物采样器型式评价大纲（JJF 1736—2018）
	

	27
	（37）
	大气采样器
	大气采样器
	型式批准
	
	
	大气采样器型式评价大纲（JJF 1404—2013）
	

	28
	（38）
	透射式烟度计
	透射式烟度计
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于环境监测：柴油发动机排放污染物的测量
	透射式烟度计型式评价大纲（JJF 1483—2014）
	透射式烟度计检定规程
（JJG 976—2010）

	29
	（39）
	水分测定仪
	烘干法水分测定仪
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：水分的测量
	烘干法水分测定仪型式评价大纲（JJF 1367—2012）
	烘干法水分测定仪检定规程（JJG 658—2010）

	
	（40）
	
	电容法和电阻法谷物水分测定仪
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：谷物水分的测量
	电容法和电阻法谷物水分测定仪型式评价大纲
（JJF 1380—2012）
	电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程
（JJG 891—2019）

	
	（41）
	
	原棉水分测定仪
	型式批准
强制检定
	周期检定
	于贸易结算：水分的测量
	原棉水分测定仪型式评价大纲（JJF 1381—2012）
	原棉水分测定仪检定规程（JJG 845—2009）

	30
	（42）
	呼出气体酒精含量检测仪
	呼出气体酒精含量检测仪
	型式批准
强制检定
	周期检定
	用于安全防护：对机动车司机是否酒后开车的监测
	呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲
（JJF 1785—2019）
	呼出气体酒精含量探测器检定规程（JJG 657—2019）

	31
	（43）
	谷物容重器
	谷物容重器
	强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：谷物收购时定等定价每升重量的测量
	
	容重器检定规程
（JJG 264—2008）

	32
	（44）
	乳汁计
	乳汁计
	强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：乳汁浓度和密度的测量
	
	工作玻璃浮计检定规程
（JJG 42—2011）

	33
	（45）
	电动汽车充电桩
	电动汽车交（直）流充电桩非车载直流充电机
	强制检定
	周期检定
	用于贸易结算：向社会提供充电服务的电动汽车充电桩充电量的测量（延期至2023年1月1日起实行）
	
	1．电动汽车交流充电桩检定规程（JJG 1148—2018）
2．电动汽车非车载充电机检定规程（JJG 1149—2018）

	34
	（46）
	放射治疗用电离室剂量计
	放射治疗用电离室剂量计
	强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体放射剂量的测量
	
	治疗水平电离室剂量计检定规程（JJG 912—2010）

	35
	（47）
	医用诊断X射线设备
	医用诊断X射线设备
	强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体进行辐射诊断和治疗
	
	1．医用诊断X射线辐射源检定规程（JJG 744—2004）
2．医用乳腺X射线辐射源检定规程（JJG 1145—2017）

	36
	（48）
	医用活度计
	医用活度计
	强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构以放射性核素进行诊断和治疗的核素活度的测量
	
	放射性活度计检定规程
（JJG 377—2019）

	37
	（49）
	心脑电测量仪器
	心电图仪
	强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体心电位的测量
	
	1．心电图机检定规程
（JJG 543—2008）
2．数字心电图机检定规程
（JJG 1041—2008）
3．动态（可移动）心电图机检定规程（JJG 1042—2008）

	
	（50）
	
	脑电图仪
	强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体脑电位的测量
	
	1．脑电图机检定规程
（JJG 1043—2008）
2．数字脑电图仪检定规程
（JJG 954—2019）

	
	（51）
	
	多参数监护仪
	强制检定
	周期检定
	用于医疗卫生：医疗机构对人体心电、脉搏、血氧饱和度等测量
	
	多参数监护仪检定规程
（JJG 1163—2019）

	38
	（52）
	电力测量用互感器
	电力测量用互感器
	500kv（含）以下型式批准、强制检定；500kv以上型式批准
	周期检定
	用于贸易结算：作为电能表的配套设备，对用电量的测量。
	1．测量用互感器型式评价大纲　第3部分：电磁式电压互感器（JJF 1701.3—2019）
2．测量用互感器型式评价大纲　第4部分：电流互感器
（JJF 1701.4—2019）
3．测量用互感器型式评价大纲　第5部分：电容式电压互感器（JJF 1701.5—2019）
4．测量用互感器型式评价大纲　第6部分：三相组合互感器（JJF 1701.6—2019）
	1．测量用电流互感器检定规程（JJG 313—2010）
2．测量用电压互感器检定规程（JJG 314—2010）
3．电力互感器检定规程
（JJG 1021—2007）
4．三相互感器检定规程
（JJG 1165—2019）

	39
	（53）
	测绘仪器
	手持式激光测距仪
	型式批准
	
	
	手持式测距仪型式评价大纲
（JJF 1313—2011）
	

	
	（54）
	
	全站仪
	型式批准
	
	
	全站仪型式评价大纲
（JJF 1784—2019）
	

	
	（55）
	
	测地型GNSS接收机
	型式批准
	
	
	全球定位系统（GPS）接收机（测地型）型式评价大纲
（JJF 1347—2012）
	

	40
	（56）
	有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪
	二氧化硫气体检测仪
	型式批准
	
	
	二氧化硫气体检测仪型式评价大纲（JJF 1364—2012）
	

	
	（57）
	
	硫化氢气体分析仪
	型式批准
	
	
	硫化氢气体分析仪型式评价大纲（JJF 1363—2012）
	

	
	（58）
	
	一氧化碳检测报警器
	型式批准
	
	
	一氧化碳检测报警器型式评价大纲（JJF 1421—2013）
	

	
	（59）
	
	一氧化碳二氧化碳红外线气体分析器
	型式批准
	
	
	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲（JJF 1523—2015）
	

	
	（60）
	
	烟气分析仪
	型式批准
	
	
	烟气分析仪型式评价大纲
（JJF 1362—2012）
	

	
	（61）
	
	化学发光法氮氧化物分析仪
	型式批准
	
	
	化学发光法氮氧化合物分析仪型式评价大纲
（JJF 1361—2012）
	

	
	（62）
	
	甲烷测定器
	型式批准
	
	
	1．可燃气体检测报警器型式评价大纲（JJF 1368—2012）
2．光干涉式甲烷测定器型式评价大纲（JJF 1163—2006）
3．催化燃烧式甲烷测定器型式评价大纲
（JJF 1161—2006）
	


上海市市场监督管理局办公室               2021年1月29日印发  

— 4 —

— 1 —


